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1. VERWENDUNGSZWECK

Der ID-Vit® Vitamin B -Mikrotiterplattentest ist ein mikrobiologisches Verfahren zur
Bestimmung des Gesamtgehaltes von Vitamin B, in Vollblut. Alle benétigten Rea-
genzien und der Standard sind im Test enthalten. Mit dem Test kdnnen 96 Bestim-
mungen inklusive der Standards durchgefiihrt werden. Fiir die Auswertung ist ein
ELISA-Reader notwendig. Zur Verwendung in Human- und Veterindrmedizin und zu
Forschungszwecken. Nur zur In-vitro-Diagnostik.

2. EINLEITUNG

Die bioaktive Komponente des Vitamins B, ist Thiaminpyrophosphat. Sie wirkt als
Cofaktor an Enzymen, die eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat- und Aminosdure-
stoffwechsel spielen.

Als Coenzym spielt Vitamin B, im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel eine wichtige
Rolle (Erhaltung des Nervengewebes und des Herzmuskels, Vermittlung der Nerven-
leitung, Umwandlung von Kohlenhydraten in Fett im Gehirn und in den Muskeln).

Vitamin-B -Mangel

Ein schwerer Vitamin-B,-Mangel, verbunden mit eiweiarmer Erndhrung flhrt zur
Beriberi-Krankheit. Schwerwiegender in der Zivilisationsgesellschaft diirfte der Vita-
min-B,-Mangel bei kiinstlicher Erndhrung sein, der zu folgenschwerer Schadigung
der Gehirnfunktion fiihren kann. Weitere Thiamin-Mangelerkrankungen sind die
Wernicke-Enzephalopathie, das Korsakow-Syndrom und einige Formen der Landry-
schen Paralyse. Als Folgeerkrankung eines Vitamin-B,-Mangels wurden auch Myopa-
thien beobachtet.

Indikationen fiir eine Vitamin-B, -Bestimmung

« Ermittlung des stoffwechselaktiven Vitamin B,

- Kontrolle der Vitamin-B -Versorgung bei kiinstlicher Erndhrung (Erndhrung
durch AKE-LOsung)

« Stérungen des Aminosaurestoffwechsels

« Malabsorption in Verbindung mit Alkoholismus

Verdacht auf Neuritis

3. TESTPRINZIP

Das Vollblut wird mit einem Puffergemisch vorbehandelt und verdiinnt in die Kavi-
taten einer Mikrotiterplatte gegeben, die mit Lactobacillus fermentum beschichtet
sind. Nach Zugabe von Vitamin B, als Standard oder als in einer Blutprobe enthal-
tenes Vitamin wachst der Keim so lange, bis das Vitamin aufgebraucht ist. Die Inku-
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bation erfolgt bei 37°C fir 48 h. Das Wachstum des Lactobacillus fermentum wird
als Tribung bei 610-630 nm (alternativ bei 540-550 nm) im ELISA-Reader gemessen
und mit einer Standard-Konzentrationsreihe verglichen. Die Menge des Vitamins B,
ist dabei direkt proportional der Triibung.

4. INHALT DERTESTPACKUNG

Art-Nr. | Bezeichnung Kit-Komponenten Menge
KIFOO] PLATE MikrotiterpIaFte, beschichtet mit 1x
Lactobacillus fermentum
KIFOO1 SOL Probenvorbereitungspuffer 5x5ml
KIFOO1 ENZ Enzym, lyoph. 5x
KIFOO1 DIL Wasser 4x30ml
KIFOO01 ASYMED Vitamin-B,-Assay-Medium 4x
KIFOO1 STD Vitamin-B -Standard, lyoph. 4x
KIFOO1 FOL Abklebefolie 4x
Ersatzrahmen zum Umstecken der
KIF0O1 FRA Mikrotiterstreifen 1x
KIFOO1 CTRL1 Vitamin-B,-Kontrolle 1, lyoph. 4x
KIFOO01 CTRL2 Vitamin—B;KontroIIe 2, lyoph. 4x

Fiir Nachbestellungen von Einzelkomponenten verwenden Sie als Bestellnummer die Artikel-
nummer gefolgt von der Bezeichnung.

5. ERFORDERLICHE LABORGERATE UND HILFSMITTEL

- Inkubator mit dunkler Inkubationskammer, 37 °C

- Wasserbad (90°C-100°C)

- Wasserbad (37 °C) oder Thermoblock mit variabler Temperatur (37 °C, 95 °C)

- ELISA-Reader 610-630nm (540-550nm)

« Prézisionspipetten und sterile Pipettenspitzen fiir den Einmalgebrauch mit
variablen Volumina von 20-1000 pl

« 5-ml- bzw. 10-ml-Pipette

«+ 1,5-2ml-Reaktionsgefalle, steril

+ 0,2 um-Polyethersulfon (PES)-Sterilfilter und Einwegspritze (10 ml)

+ 15ml-Zentrifugenréhrchen, steril (z.B. Falcons)

« Biozentrifuge (10000 g)
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6. HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Es handelt sich um einen mikrobiologischen Test, daher sollten alle Ma3nah-
men, soweit moglich, flr ein steriles Arbeiten getroffen werden (bevorzugt
unter Sterilbank bzw. PCR-Hood arbeiten, sterile Arbeitsgerate verwenden).

Die GLP (Good Laboratory Practice)-Regeln sind bei der Testdurchfiihrung
einzuhalten.

Die Wasserqualitat ist von grof3er Bedeutung fiir den Testablauf. Nur das im
Testkit enthaltene Wasser [DIL] verwenden.

Bei den Sterilfiltern muss es sich um Polyethersulfon-Sterilfilter handeln.
Bei jeder Testdurchfiihrung muss eine Standardkurve mitgefiihrt werden.
Die Kontrollen sollten bei jedem Ansatz mitgemessen werden.

Es wird die Messung in Doppelwerten empfohlen.

Ergibt die hohere Verdiinnung einen hoheren Messwert, konnen Hemmestoffe
wie Antibiotika vorliegen.

Die Reagenzien durfen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht
mehr verwendet werden.

Wahrend der Testdurchfiihrung Handschuhe tragen.

Gebrauchte Mikrotiterplattenstreifen sowie andere mit Patientenproben in
Kontakt gekommene Materialien als potenziell infektios behandeln und ent-
sprechend entsorgen.

LAGERUNG UND VORBEREITUNG DER REAGENZIEN

Den Testkit und die Reagenzien bei 2-8°C lagern.

Angesetzte Reagenzien unmittelbar verwenden und nach Testansatz verwer-
fen.

Bitte achten Sie bei mehrfachem Einsatz des Kits darauf, dass die Reagenzi-
en wie in der Vorschrift beschrieben gelagert und nur die fuir den jeweiligen
Ansatz bendétigten Reagenzienmengen frisch angesetzt werden. Der Kit kann
so bis zu 4 x je nach Probenaufkommen bis zum angegebenen Haltbarkeits-
datum verwendet werden.
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7.1 Wasser

- Wasser [DIL] (fur Medium [ASYMED], Standard [STD] und Kontrollen [CTRL1,
CTRL2))

- Deckel nach oben driicken, nach hinten bis zum Glasrand abziehen und dann
durch Drehen den gesamten Verschluss entfernen.

7.2 Herstellung der Enzymldsung

+ 4ml Probenvorbereitungspuffer [SOL] in Fldschchen mit lyophilisiertem En-
zym [ENZ] Gberfiihren und mittels Vortex-Wirbelmischer homogenisieren.

« Die Enzyml6sung kann nicht aufbewahrt werden.

7.3 Herstellung der Kontrollen

« Die lyophilisierten Kontrollen [CTRL1, CTRL2] sind mit je 500 pl Wasser [DIL]
aus dem Testkit zu resuspendieren und mittels Vortex-Wirbelmischer zu ho-
mogenisieren.

- Die Kontrollen werden nach der Rekonstitution wie eine Probe behandelt.

- Die Konzentration der Kontrollen andert sich von Charge zu Charge und ist
der Produktspezifikation zu entnehmen.

7.4. Herstellung der Standardkurve

« Fir die Herstellung des fiir die Standardkurve bendétigten Standardkonzen-
trats ist der lyophilisierte Standard [STD] mit x ml (x = genaues Volumen bitte
dem beiliegenden QS-Datenblatt entnehmen) Wasser [DIL] aus dem Testkit zu
resuspendieren und mittels Vortex-Wirbelmischer zu homogenisieren.

« In 6 sterilen Reaktionsgefallen (Fassungsvermogen 1,5-2ml) wird mit dem
Standardkonzentrat und Wasser [DIL] eine Standardkurve nach folgendem
Schema hergestellt:

Vitamin B, Wasser [DIL] . Standard- _ Gesamtvolumen
[ng/ll [pl] konzentrat [pl] [pl]
Blank: 0 850 + 0 = 850
Standard 1: 3 850 + 150 = 1000
Standard2: 6 700 + 300 = 1000
Standard 3: 9 370 + 300 = 670
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Vitamin B, Wasser [DIL] . Standard- _ | Gesamtvolumen
[pg/l] [pl] konzentrat [ul] | ~ [ul]
Standard 4: 12 200 + 300 = 500
Standard 5: 15 200 + 600 = 800

7.5 Herstellung des sterilen Assay-Mediums

Das sterile Assay-Medium muss vor jedem Test frisch hergestellt werden.

Trockenmittelbeutel aus dem Flaschchen mit einer Pinzette abschtteln, he-
rausnehmen und verwerfen.

Zum Assay-Medium [ASYMED] 10 ml Wasser [DIL] zugeben, das Flaschchen
gut verschlieBen und schiitteln. Die Menge ist ausreichend fiir 6 Mikrotiter-
streifen.

Mediumflasche im Wasserbad bei 90-100 °C fiir 5 min erhitzen; wahrenddes-
sen mindestens 2 mal gut schiitteln. Es ist darauf zu achten, dass dabei die
Mediumflasche immer fest verschlossen ist.

Mediumflasche schnell auf unter 30 °C abkiihlen (bei 2-8°C fiir 10 min).

Medium mit Einwegspritze (10ml) und dem 0,2-um-PES-Filter in ein steriles
Zentrifugenrohrchen (15 ml, z.B. Falcon) sterilfiltrieren.

Das so hergestellte sterile Assay-Medium wird im Test verwendet.

7.6 Mikrotiterplatte [PLATE]

Die Mikrotiterplatte [PLATE] ist in der Aluminiumverpackung mit dem Tro-
ckenmittelbeutel bei 2-8°C zu lagern.

Die Mikrotiterplatte [PLATE] muss vor Feuchtigkeit und Kontamination ge-
schiitzt sein.

Esist darauf zu achten, dass die Aluminiumverpackung nicht beschadigt wird.
Die Aluminiumverpackung nach dem Offnen wieder sorgfiltig verschlieBen.

Nur die benétigten Mikrotiterstreifen unmittelbar vor Gebrauch entnehmen,
um Kontaminationen zu vermeiden.

PROBENLAGERUNG UND -VORBEREITUNG

Als Probe eignet sich Vollblut.
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- Die Haltbarkeit der Probe betragt bei 2-8°C im Dunkeln 1 Tag. Zur langeren
Lagerung sollte die Probe bei -20°C aufbewahrt werden.

8.1 Probenvorbehandlung

100 pl Blut/Kontrolle mit 400 ul der vorbereiteten Enzymldsung versetzen (Verhaltnis
1:5), mischen und bei 37 °C fiir 30 min im Dunkeln inkubieren. Anschlieend bei 95 °C
flr 30 min erhitzen, schnell abkihlen (bei 2-8°C fiir 10 min) und 10 min zentrifugie-
ren (10000g).

8.2 Probenverdiinnung

Vom Uberstand der vorbehandelten Probe/Kontrolle 200 ul abnehmen, 200 ul Was-
ser [DIL] zugeben und mischen. Die Probenvorbehandlung und -verdiinnung ent-
sprechen insgesamt einer 1:10-Verdiinnung (= Probenverdiinnungsfaktor).

9. TESTDURCHFUHRUNG

9.1 Testvorbereitungen

Entnehmen Sie die benétigten Reagenzien und Materialien fir den durchzufiihren-
den Test und legen Sie den restlichen Testkit zurlick in den Kiihlschrank. Bringen Sie
die benétigten Reagenzien auf Raumtemperatur.

9.2 Testansatz

- Bendotigte Mikrotiterstreifen entnehmen und in den Ersatzrahmen [FRA] ste-
cken.

« 150 pl steriles Assay-Medium in die Kavitdaten geben.

« Je 150ul der hergestellten Standardkurve, vorbereiteten Proben und Kon-
trollen in die jeweiligen Kavitaten pipettieren. Pipettenspitzen jeweils mit der
Standard-, Proben- bzw. Kontroll-Lésung vorspllen.

- Sorgféltig die befiillten Kavitdten mit der im Kit enthaltenen Klebefolie [FOL]
abkleben. Wichtig: die Kavitaten miissen durch Andriicken mit der Hand luft-
dicht verschlossen werden!

- Bei 37°C fliir 48 h im Brutschrank inkubieren.

9.3 Messung

- Klebefolie [FOL] nochmals mit der Hand fest andriicken
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- Mikrotiterplatte [PLATE] Uber Kopf drehen, auf eine Tischoberflaiche legen
und Keime gut aufschitteln

« Mikrotiterplatte [PLATE] wieder zuriickdrehen und die Abklebefolie [FOL] vor-
sichtig nach hinten abziehen. Mit einer Hand dabei die Streifen fest im Rah-
men halten (Folie ist stark klebend!).

« Eventuell vorhandene Blaschen an der Oberflache der Messlésung in den Ka-
vitaten zerstoren, z. B. mit Hilfe einer Pipettenspitze oder einer Nadel

+ Tribung im ELISA-Reader bei E 610-630nm messen (alternativ bei E 540-
550nm)

Hinweise

« Nach 48 h Inkubation kann die Mikrotiterplatte [PLATE] auch fiir max. 48 h im
Kihlschrank aufbewahrt werden, um danach die Triibung zu messen.

« Um Zeitverluste durch Feiertage oder Wochenende zu vermeiden, kann die
Mikrotiterplatte [PLATE] auch noch nach bis zu 60 h Inkubation ausgewertet
werden.

10. AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Wir empfehlen fiir die Auswertung die 4-Parameter-Funktion. Der Probenverdiin-
nungsfaktor muss bei der Auswertung berlicksichtigt werden.

Der Blank sollte eine optische Dichte < Standard 1 haben. Er dient als optische Kon-
trolle zum Ausschluss von Kontaminationen und wird nicht in der Berechnung be-
rucksichtigt.

10.1  Berechnung
Vitamin B, in ug/l = Wert aus Standardkurve x Probenverdiinnungsfaktor (10)

Referenzbereich fiir Vollblut

Anhand einer laborinternen Studie mit Serumproben von augenscheinlich Gesun-
den (n = 42) wurden die folgende Werte ermittelt.

Vitamin B,: 30-66 ug/I
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Verteilungsbereich
[Vitamin B1]-Verteilung von 42 Blutspendern Anzahl Proben 42
. Mittelwert 48.1
éj: Median 443
22, D 8.9
P ] % 3 3 MW-2*SD 30.2
P MW+2*SD 65.9

Konzentrationsbereiche [ug/L]

Abb. 1: Verteilung der Blutspenderwerte

Anmerkung

Bei einem Probenverdiinnungsfaktor von 10 ist ein Bereich von 30-150ug/l Vita-
min B, abgedeckt.

Wir empfehlen jedem Labor, einen eigenen Referenzbereich zu etablieren, da Refe-
renzbereiche stark von der Auswahl des Probandenkollektivs abhangig sind. Die An-
gabe des Referenzbereichs fiir Vitamin B, dient lediglich der Orientierung und kann
von anderen publizierten Daten abweichen.

10.2  Qualitdtskontrolle
Die Extinktion des hochsten Standards muss > 0,6 sein.

Die Ergebnisse der Kontrollen miissen auf Richtigkeit liberpriift werden. Liegen eine
oder mehrere Kontrollen oder der héchste Standard auBBerhalb des angegebenen
Bereiches, kann Immundiagnostik die Richtigkeit der Messergebnisse nicht gewahr-
leisten.

11. EINSCHRANKUNGEN

Serum/Plasma kann nicht im Test eingesetzt werden.
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12. TESTCHARAKTERISTIKA

Die nachfolgenden Testcharakteristika wurden mit humanem Vollblut erhoben.

12.1  Prdzision und Reproduzierbarkeit

Intra-Assay (n = 28)

Probe 54,5 2,75

Inter-Assay (n =5)

Probe 56,94 3,81

12.2  Vergleichbarkeit der Werte

Der Vitamin-B,-Gehalt wurde parallel sowohl mit der HPLC als auch mit dem mikro-
biologischen Verfahren in 21 Proben gemessen. Der Korrelationskoeffizient betrug r
= 0,886. Die berechnete Regressionsgerade war: y =0,7215 x + 12,376.
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14. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST

Dieser Kit wurde nach der IVD Richtlinie 98/79/EG hergestellt und in den Ver-
kehr gebracht.

Samtliche in der Testpackung enthaltene Reagenzien diirfen ausschlief3lich
zur in-vitro-Diagnostik eingesetzt werden.

ID-Vit® ist eine Marke der Immundiagnostik AG.

Die Reagenzien sollten nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet
werden (Verfallsdatum siehe Testpackung).

Einzelkomponenten mit unterschiedlichen Lot-Nummern aus verschiedenen
Testpackungen sollten nicht gemischt oder ausgetauscht werden.

Fur die Qualitatskontrolle sind die dafur erstellten Richtlinien fir medizinische
Laboratorien zu beachten.

Die Testcharakteristika wie Inkubationszeiten, Inkubationstemperaturen und
Pipettiervolumina der verschiedenen Komponenten wurden vom Hersteller
festgelegt. Nicht mit dem Hersteller abgesprochene Verdnderungen in der
Testdurchfiihrung kénnen die Resultate beeinflussen. Die Firma Immundia-
gnostik AG Ubernimmt fiir die hierdurch entstandenen Schaden und Folge-
schaden keine Haftung.

Bei Gewahrleistungsanspriichen ist das beanstandete Material mit schrift-
licher Erklarung innerhalb von 14 Tagen zum Hersteller, der Immundiagnostik
AG, zurlickzusenden.

Qualitatskontrollen sollten immer mitgemessen werden.

Die Bestimmung ist immer nach der im Kit beigefligten Arbeitsanleitung
durchzufihren.
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Verwendete Symbole:
/ﬂ/ Temperaturbegrenzung Bestellnummer
IVD In-Vitro-Diagnostikum Zu verwenden mit

Inhalt ausreichend fuir <n>

E

Hersteller Priifungen
LOT Chargenbezeichnung Verwendbar bis
Achtung Gebrauchsanweisung beachten

= < i B

Spezifikationsdatenblatt beachten

b B
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1. INTENDED USE

ID-Vit® Vitamin B, is a microtiter plate test kit based on a microbiological method
which measures the total vitamin B, content in whole blood. The test kit contains the
standard and all reagents required to perform the test. It is sufficient for 96 determi-
nations including standard curves. An ELISA reader is required for the evaluation of
the results. For use in human and veterinary medicine and in research. For in vitro
diagnostic use only.

2. INTRODUCTION

The bioactive form of vitamin B, is thiamin pyrophosphate. It plays an important role
as a co-enzyme in carbohydrate and amino acid metabolism. Thiamine pyrophos-
phate is a vital co-factor for enzymes involved in several key metabolic processes in
the nervous system, the heart, the blood cells, and the muscle. Vitamin B, assists in
the conversion of carbohydrates into energy, necessary for healthy brain and nerve
cells and heart function.

Vitamin B, deficiency

Vitamin B, deficiency may result from a deficiency in the diet. Eventually, a severe
vitamin B, deficiency may lead to beriberi, characterised by nerve, heart, and brain
abnormalities. Deficiency may occur in alcoholics or in special clinical situations such
as hemodialysis, chronic peritoneal dialysis, or after administration of glucose to a
vitamin B -depleted patient. Further vitamin B, deficiency diseases are Wernicke's
encephalopathy, Korsakow syndrome, and some forms of Landry’s paralysis. Myopa-
thy also was found in relation to thiamine deficiency.

Indications for vitamin B, determination

« Suspicion of vitamin B, deficiency

- Determination of the metabolically active vitamin B,

- Vitamin B, supplementation of patients receiving total parenteral nutrition
« Disorders of the amino acid metabolism

« Malabsorption due to alcoholism

« Patients with suspected neuritis

3. PRINCIPLE OF THETEST

The whole blood samples are pre-treated and diluted with a buffer mixture, and then
transferred into the wells of a microtiter plate coated with Lactobacillus fermentum.
The addition of vitamin B, in either standards or samples gives a vitamin B, -depend-
ent growth response until vitamin B, is consumed. After incubation at 37 °C for 48 h,

15
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the growth of Lactobacillus fermentum is measured turbidimetrically at 610-630 nm
(alternatively at 540-550 nm) in an ELISA reader and compared to a standard curve
generated from the dilution series. The amount of vitamin B, is directly proportional
to the turbidity.

4. MATERIAL SUPPLIED
Cat. No. Label Kit components Quantity

KIFOO1 PLATE Lactobac:llu§ fermentum— .
precoated microtiter plate

KIFOO1 SOL Sample preparation buffer 5x5ml
KIFOO1 ENZ Enzyme, lyoph. 5x
KIFOO1 DIL Water 4x30ml
KIFOO1 ASYMED Vitamin B, assay medium 4x
KIFOO1 STD Vitamin B, standard, lyoph. 4x
KIFOO1 FOL Adhesive cover foil 4x

Replacement holder

KIF0O1 FRA for microtiter strips 1x
KIFOO01 CTRL1 Vitamin B, control 1, lyoph. 4x
KIFOO1 CTRL2 Vitamin B, control 2, lyoph. 4x
For reorders of single components, use the catalogue number followed by the label as product
number.

5. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

- Incubator with a dark incubation chamber, 37°C

- Water bath (90°C-100°C)

- Water bath or thermoblock with variable temperatur (37 °C, 95 °C)

- ELISA reader 610-630 nm (540-550 nm)

- Calibrated precision pipettors and 20-1000 pl tips

« 5mland 10ml pipets

- 1.5-2ml reaction vials, sterile

+ 0.2 um sterile polyethersulfone (PES) filter with a sterile disposable syringe
« 15ml centrifuge tubes, sterile (e.g. Falcon tubes)

- Biocentrifuge (10000g)
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6. PRECAUTIONS

7‘

As the test is based on a microbiological method, the general guidelines for
sterile work should be observed as far as possible (preferably work in a sterile
bench / PCR hood, use of sterile instruments or equipment).

GLP (Good Laboratory Practice) guidelines have to be observed.

Water quality is extremely important for the test. Only the water delivered
with the test kit [DIL] should be used.

For sterile filtration, only a sterile polyethersulfone filter must be used.
It is essential to run a standard curve for each separate assay.

Controls should be measured with each assay.

We recommend measurements in duplicate.

If a higher dilution results in a higher value measured, inhibitors like antibiot-
ics might be present.

Reagents should not be used beyond the expiration date shown on the label.
Wear gloves during the test.

Used microtiter stripes [PLATE] and materials that have been in contact with
patient samples should be handled and disposed as potentially infectious.

STORAGE AND PREPARATION OF REAGENTS

Store test kit and reagents at 2-8°C.

Prepare reagents freshly and use them immediately after preparation. Discard
remaining unused reagents and waste in accordance with country, federal,
state, and local regulations.

To run the assay more than once, ensure that reagents are stored at the condi-
tions stated on the label. Prepare only the appropriate amount necessary for
each run. The kit can be used up to 4 times within the expiry date stated on
the label.

7.1 Water

Water [DIL] (for medium [ASYMED], standard [STD] and controls [CTRLT,
CTRL2])
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« Push the lid up and pull it back to the rim of the glass, then twist the whole
cap off.

7.2 Preparation of the enzyme solution

« Add 4ml sample preparation buffer [SOL] to a vial of lyophilised enzyme
[ENZ], then homogenise using a vortex.

+ Enzyme solution cannot be stored.

7.3 Preparation of the controls

« The lyophilised controls [CTRL1, CTRL2] have to be resuspended with each
500 pl water [DIL] from the test kit, then homogenise using a vortex.

- After reconstitution, the controls are treated like samples.

« The concentration of the controls changes from lot to lot and is stated in the
product specification.

7.4 Preparation of the standard curve

- For the preparation of the standard curve, standard concentrate is needed.
To prepare standard concentrate, resuspend the lyophilised standard [STD]
with xml (x = please see the enclosed quality control protocol for the volume
needed) water [DIL] supplied with the test kit, then homogenise using a vor-
tex.

« Prepare a standard curve in 6 sterile reaction tubes (1.5-2ml volume) from
standard concentrate and water [DIL] following the scheme depicted in the

table below:
Vitamin B, Water [DIL] + Standard Total volume

[pg/ll [ull concentrate [pl] [pl]
Blank: 0 850 + 0 850
Standard 1: 3 850 + 150 1000
Standard2: 6 700 + 300 1000
Standard 3: 9 370 + 300 670
Standard 4: 12 200 + 300 500
Standard 5: 15 200 + 600 800
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7.5 Preparation of the sterile assay medium

7.6

Fresh sterile assay medium has to be prepared each time before performing
a test.

Remove lyophilised assay medium from the desiccant bag in the assay me-
dium bottle by taking the bag with a forceps and shaking it whilst still inside
the bottle. Then remove the clean desiccant bag and discard it.

Add 10 ml water [DIL] to the assay medium bottle [ASYMED], close the bottle
firmly and shake it. This amount is sufficient for 6 microtiter stripes.

Heat the medium bottle in a water bath at 90-100°C for 5min, shake well at
least 2 times during this incubation time. Take care that the medium bottle is
always firmly closed.

Quickly cool the medium bottle to < 30°C (at 2-8°C for 10 min).

Filter the medium using a disposable syringe (10ml) and the 0.2 um PES filter
into a sterile centrifuge tube (15 ml, e.g. Falcon).

After this preparation, the sterile assay medium can be used in the test.

Microtiter plate [PLATE]

Store the microtiter plate [PLATE] in the aluminium packaging containing the
desiccant bag at 2-8°C.

The microtiter plate [PLATE] has to be protected from humidity and contami-
nation.

Take care that the aluminium packaging is not damaged.
Carefully close the aluminium packaging after opening.

Take only the microtiter stripes needed directly before usage to avoid con-
tamination

SAMPLE STORAGE AND PREPARATION

Use whole blood for analysis.

Samples are stable at 2-8°C for one day in the dark. For longer storage, sam-
ples should be frozen and kept at -20°C.
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8.1 Sample pretreatment

Add 100 pl whole blood/control to 400 ul of prepared enzyme solution (ratio 1:5),
mix, and incubate at 37 °C for 30 min in the dark. Then heat to 95 °C for 30 min, cool
quickly (at 2-8°C for 10 min) and centrifuge for 10 min at 10000g.

8.2 Sample dilution

Take 200 ul from the supernatant of the prepared serum/control, add 200 ul water
[DIL] and mix. The sample treatment and dilution result in a total dilution of 1:10 (=
sample dilution factor).

9. ASSAY PROCEDURE

9.1 Test preparations

Take as many microtiter strips as needed from kit. Return unused strips and any un-
used test kit component to the original packaging, and put in the refrigerator. Bring
all necessary reagents to room temperature.

9.2 Test procedure

- Take as many microtiter strips as needed from the kit and put them in the
second microtiter strip holder [FRA].

« Put 150 pl sterile assay medium into the cavities.

« Add each 150 pl of the prepared standard curve, samples and controls into the
respective cavities.Pre-rinse each pipet tip with standard, control or sample
solution, respectively.

- Carefully seal the plate with adhesive cover foil [FOL]. Important: the cavities
must be made airtight by pressing the foil down with the hand!

- Keep at37°Cfor48h in anincubator.

9.3 Measurement
« Press the adhesive cover foil [FOL] firmly down again with the hand.

« Upturn the microtiter plate [PLATE], put it onto a tabletop and shake the mi-
crobes well.

« Turn the microtiter plate [PLATE] over again and carefully remove the adhe-
sive cover foil [FOL]. During this, fix the strips in the frame with your hand
because the foil is highly adhesive.
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- Remove air bubbles in the cavities using a pipet tip or a needle.

+ Read turbidity in an ELISA reader at E 610-630nm (alternatively at E 540-
550 nm).

Please note

« After 48 h incubation time, the microtiter plate [PLATE] may be stored for a
maximum of 48 h in the refrigerator before measuring the turbidity.

« To prevent time-loss through public holidays or weekends, the microtiter
plate [PLATE] may also be evaluated after 60 h incubation.

10. EVALUATION OF RESULTS

We recommend to use the 4 parameter algorithm to calculate the results. The sample
dilution factor has to be considered for data evaluation.

The blank should have an optical density < standard 1. It serves as optical control to
exclude contaminations and is not included in the calculation of results.

10.1  Calculation
Vitamin B, in ug/l = value from the standard curve x sample dilution factor (10)

Reference value for whole blood

Based on studies of blood samples of apparently healthy persons (n = 42), the follow-
ing values were estimated.

Vitamin B,: 30-66 ug/I
Distribution

Concentration of Vitamin B1 - Distribution in 42 Blood
Donors

Number of samples 42
“ Mean 48.1
S Median 443

with

Number of Individuals

# ﬁ || SD 8.9
TR ] o= = || MW-2*SD 30.2

4045 4550 5055 55-60 6065 6570 7075

Range of concentration [ug/L]

MW+2*SD 65.9

Fig. 1: Distribution of blood donor values
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Please note

A concentration range of 30-150pug/I vitamin B, is covered at a sample dilution of
1:10.

We recommend each laboratory to develop its own normal range as normal ranges
strongly depend on the choice of the patient collective. The values mentioned above
are only for orientation and can deviate from other published data.

10.2  Quality control
The extinction of the highest standard has to be > 0.6.

Results, generated from the analysis of control samples, should be evaluated for ac-
ceptability. The results for the samples may not be valid if within the same assay one
or more values of the quality control sample or the highest standard are outside the
acceptable limits.

11. LIMITATIONS

Serum/plasma cannot be used in the assay.

12. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following performance characteristics have been collected using human serum
samples.

12.1  Precision and reproducibility

Intraassay (n = 28)

Vitamin B, [ug/I] CV [%]
| sample 545 275
Interassay (n =5)
Vitamin B, [ug/I] CV [%]
| Sample 56.94 3.81

12.2  Correlation to HPLC

The concentration of vitamin B, was determined by the /D-Vit® Vitamin B, assay in
parallel to HPLC in 21 samples. Correlation coefficient: r = 0.886. Regression line: y =
0.7215x + 12.376.
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14. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE

« This assay was produced and distributed according to the IVD guidelines of

98/79/EC.

+ All reagents in the kit package are for in vitro diagnostic use only.

- ID-Vit® is a trademark of Immundiagnostik AG.

« Reagents should not be used beyond the expiration date stated on the kit

label.

« Do not interchange different lot numbers of any kit component within the

same assay.
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« The guidelines for medical laboratories should be followed.

« Incubation time, incubation temperature and pipetting volumes of the com-
ponents are defined by the producer. Any variation of the test procedure,
which is not coordinated with the producer, may influence the results of the
test. Immundiagnostik AG can therefore not be held responsible for any dam-
age resulting from incorrect use.

« Warranty claims and complaints regarding deficiencies must be logged with-
in 14 days after receipt of the product. The product should be send to Immun-
diagnostik AG along with a written complaint.

« Control samples should be analysed with each run.

+ The assay should always be performed according to the enclosed manual.

Used symbols:
Temperature limitation Catalogue Number
VD In Vitro Diagnostic Medical Device - RE To be used with

Manufacturer Contains sufficient for <n> tests

LOT Lot number

Use by

Attention Consult instructions for use

= < [ B

Consult specification data sheet

ZE=EN MER
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